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Mamograf



Princip

 Rentgen sloužící pro diagnostiku rakoviny prsu.

 Pro ženy starší 45 let je preventivní mamografické vyšetření bezplatné.

 Princip brzdného rentgenového záření.

 Fotonové záření o určité vlnové délce (10 nm – 1 pm)



Snímky

 Snímky z mamografu v 

Thomayerově nemocnici. 



Elscint Glory mamograf

 Výrobce: Varian USA

 Rok výroby: 1998, červen

 Anoda/filtr: Mo/Mo

 70-100 mA (0,3 focus)

 Odstínění olověným sklem, které 

odpovídá 0,5 mm Pb 



Experiment



Pomůcky

 Pomůcky:

 Elektrometr 

 Detektor ionizační komora typ A11TW

 fantom PMMA

 sada Al filtrů

 univerzální stojan

 délkové měřidlo

 teploměr a tlakoměr



Postup

 PMMA fantom.

 Detektor, který byl připojen k elektrometru.

 Nastavení mamografu na dané parametry.

 Tři různá měření:

 Tloušťka fantomu 4 cm, napětí 30 kv, součin proudu a času 180 mAs

 Tloušťka fantomu 7 cm, napětí 30 kV, součin proudu a času 180 mAs

 Tloušťka fantomu 7 cm, napětí 28 kV, součin proudu a času 48 mAs



Polotloušťka

 Charakterizuje kvalitu svazku.

 Podle polotloušťky jsme určovali konverzní 

faktory c a g pro jednotlivé pacienkty.

 Udává se v mmAl.

 Naše vypočítaná polotloušťka byla 

0,346 mmAl

y = 1604.6e-1.986x

R² = 0.9971
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Dávka v mléčné žláze

𝑫 =
ത𝜺

𝒎

𝑫𝑮 = 𝑲𝒊 × 𝒈 × 𝒔 × 𝒄

 ҧ𝜀 - střední sdílená energie

 m - hmotnost

 𝐾𝑖 - Dopadající kerma

 g - konverzní faktor

 s - spektrum

 c - korekční faktor, glandularita



Závěry



Střední dávka v mléčné žláze

číslo

pacientky
věk

tloušťka

prsu [cm]

polotloušťka

[mmAl]
U [kV]

P (IT) 

[mAs]
anoda/filtr s g c

dávka

[mGy]

1 40 - 49 4.5 0.350 30 180 Mo/Mo 1.000 0.2080 0.974 5.06

2 40 - 49 9.0 0.350 30 180 Mo/Mo 1.000 0.0981 1.264 3.12

3 50 - 64 4.5 0.350 30 180 Mo/Mo 1.000 0.2080 1.041 5.41

4 50 - 54 9.0 0.350 30 180 Mo/Mo 1.000 0.0981 1.292 3.19

5 40 - 49 9.0 0.333 28 48 Mo/Mo 1.000 0.0981 1.264 0.66

6 50 - 64 9.0 0.333 28 48 Mo/Mo 1.000 0.0981 1.292 0.68

reálná A 42 4.3 0.540 28 117 W/Rh 1.042 0.3110 0.978 1.41

reálná B 51 5.7 0.564 30 105 W/Rh 1.042 0.2360 1.139 4.82



Závislost dávky na věku a tloušťce prsu
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Dávka 40 - 49 let Dávka 50 - 64 let
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Děkujeme za pozornost 


