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Úvod

Tokamak = nádoba k udrºení plazmatu
Oh°ev pomocí EM indukce

Toroidální cívky = zábrana p°ed stykem plazmatu s komorou

V budoucnu velký zdroj energie

A. Zaykov, J. Hladík, K. Taká£ová M¥°ení rentgenového zá°ení na tokamaku GOLEM pomocí scintila£ního detektoru



Úvod
Teorie

Experiment
M¥°ení
Diskuse
Záv¥r

Teorie

Rentgenové zá°ení = elektromagnetické vln¥ní s vysokou
frekvencí

runaway electrons
nejrychlej²í elektrony

spirálová trajektorie

dopad na limiter = x-ray

A. Zaykov, J. Hladík, K. Taká£ová M¥°ení rentgenového zá°ení na tokamaku GOLEM pomocí scintila£ního detektoru



Úvod
Teorie

Experiment
M¥°ení
Diskuse
Záv¥r

Ubíhající elektrony

Obrázek: Schéma generování ubíhajících elektron·
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Scintila£ní detektor

Obrázek: Princip scintila£ního detektoru
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Uspo°ádání experimentu

Scintila£ní detektor
Scintila£ní krystal

Fotonásobi£

Anoda

Zesilova£

Datový sb¥r
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Porovnání detektor·

PHYWE

HAMAMATSU
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Porovnání zá°ení 137Cs

Obrázek: Graf naho°e znázor¬uje fungující detektor. Graf dole znázor¬uje

nedostate£n¥ fungující detektor. M¥°eno je zá°ení z 137Cs
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Porovnání rentgen· z plazmatu

Obrázek: Plazmatický výboj
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Kalibrace

Pomocí 137Cs

Urychlovací nap¥tí na fotonásobi£i 400 V

4 sekundy s frekvencí 1MHz
Histogramu = charakteristický peak 662 keV . . . 1.45 V
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Kalibra£ní histogram

Obrázek: Histogram nam¥°ených impuls· pro 137Cs
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Závislost mnoºství tvrdých rentgen· na magnetickém poli

od 600 V po 1200 V

Obrázek: Závislost po£tu nam¥°ených peak· a sumy jejich energie na

toroidálním mag. poli
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Spektrum nam¥°ených rentgen·

4 m¥°ení -> histogram
Nejv¥t²í peak = 18 keV = Mo

Obrázek: Spektrum pro 4 stejné výboje

A. Zaykov, J. Hladík, K. Taká£ová M¥°ení rentgenového zá°ení na tokamaku GOLEM pomocí scintila£ního detektoru



Úvod
Teorie

Experiment
M¥°ení
Diskuse
Záv¥r

Diskuse

Nep°esnosti
kosmické zá°ení

²um

koincidence

odporuje p°edstav¥
siln¥j²í EM pole - runaway elektrony = men²í E??

Zá°ení z Mo-limeteru - nemá projít
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Záv¥r

Odhalen vadný detektor

Vyvinuté algoritmy - integrace do systému analýzy dat

Hypotéza
Nutná dal²í m¥°ení - odbourání nedostatk·

Detekce Mo - p°esunutí detektoru
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